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1 适用范围
本通则规定了预灌封注射器用玻璃套筒的分类和要求。
本通则适用于盛装注射液的预灌封注射器用玻璃套筒。
2 分类
预灌封注射器用玻璃套筒的材质一般为硼硅玻璃，有带注射针头或带鲁尔锥头两种形式。
3 要求
预灌封注射器用玻璃套筒的质量应符合药品包装用玻璃容器通则（通则5100）的规定，并符合下列要求。
3.1 外观  
用于控制预灌封注射器用玻璃套筒的外观质量。在自然光线明亮处，正视目测。外观质量应符合企业标准或质量协议的规定。
3.2 内应力  
[bookmark: _GoBack]用于控制预灌封注射器用玻璃套筒退火后残余的内应力，减少内应力对产品机械强度的影响。照玻璃容器内应力测定法（通则4003）测定，退火后的最大永久应力造成的光程差不得过40nm/mm。
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