
 1 / 10 

 

附件 1 1 

多糖结合疫苗核磁共振研究的技术考虑 2 

（征求意见稿） 3 

 4 

一、概述 5 

多糖结合疫苗为荚膜多糖与载体蛋白共价结合形成的复合物，该复合物可6 

提高细菌疫苗多糖抗原的免疫原性，如 b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗、脑膜7 

炎球菌多糖结合疫苗和肺炎球菌多糖结合疫苗等。 8 

核磁共振（Nuclear Magnetic Resonance,NMR）技术系多糖结合疫苗研发有9 

力的分析技术手段之一，该方法一般不对样品做破坏性的化学处理，具有专属10 

性高、准确性好、一次实验可检测多项指标的优势，可应用于多糖结合疫苗的11 

工艺表征、质量特性研究、质量控制等，以评价多糖结合疫苗不同生产阶段中12 

间产物的结构特性、多糖抗原表位的潜在变化及批间一致性。但 NMR技术存在13 

较高的分析难度，需根据不同的研究目的（糖链的解析、修饰基团的确证、杂14 

质的分析等），选用不同的样品预处理方式、测定方式（溶液浓度调整、内标15 

物添加等）和谱图类型（一维谱、二维谱等），同时可能涉及到复杂的谱图解16 

析工作。 17 

随着NMR技术在多糖结合疫苗研发过程和上市产品中的广泛应用，出现了18 

在检测样品处理、分析方法、检测报告、检测仪器参数性能等方面的诸多共性19 

问题和方法学挑战，如合适的NMR设备选择及设备验证、产品预处理方法评估20 

及选择、不同阶段产物特性对分析操作及结果解析的影响等。此外，不同企业21 

对该方法的理解和使用存在较大差异，如，NMR 技术进行杂质分析及结构确证22 

可实现程度及结果精准度、核磁谱图标注信息及对于谱图解析存在较大差异等。 23 

药品审评中心针对上述共性问题和常见问题，结合现有产业及分析机构经24 

验，形成NMR技术在多糖结合疫苗研究中基本原则和关键操作步骤的技术要点，25 

以期进行方法学的规范和细化，建立规范的标准以推动该技术的落地、应用和26 

实施。 27 
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本文所指的多糖特指细菌荚膜多糖。对于含脂多糖的多糖结合疫苗，可根28 

据产品特性及其适用性予以参考本技术要点。 29 

二、常见问题及建议 30 

1.核磁共振技术在多糖结合疫苗质量研究中的应用 31 

NMR 技术可用于从精制多糖到多糖蛋白结合物原液的全过程产物的表征和32 

分析，包括结构解析、鉴别试验、多糖和特异基团定量、杂质检测和修饰度检33 

测等。表 1 总结了核磁共振技术在多糖结合疫苗不同生产阶段中的应用。通常34 

采用一维氢核磁共振（1H NMR）即可满足多数检测需求，但对于结构确证和个35 

别杂质含量分析，需结合其他方法（如二维谱图等）进行综合评估。 36 

NMR 技术系通过多糖分子中特定原子的化学位移实现结构确证，既可进行37 

定性研究，也可用于定量研究，如，利用特征原子的化学位移、耦合裂分和谱38 

峰积分数值可进行多糖鉴别；利用特征原子谱峰的积分数值进行定量分析。对39 

于定性研究，应明确特征信号的化学位移、耦合裂分和积分数值。对于定量研40 

究，则应明确原子的特征化学位移及其专属性，根据其积分数值与内标的比较41 

进行定量，首选单一峰进行定量积分，若单一峰无法满足定量分析方法要求，42 

应进行充分论证，可根据谱峰的指认结果和分析方法验证要求选择多个峰予以43 

定量计分。如果研究对象化学位移难以指认，或受其它因素干扰，则可采取其44 

他方式予以辅助解决。 45 

多糖结合疫苗以多糖为主要抗原成分，多糖结构是确保其抗原性、抗体特46 

异性及功能性杀菌抗体生产的物质基础，应对其多糖结构进行充分的结构解析。47 

由于细菌多糖抗原的生物合成受到基因调控、代谢调节和细胞信号传导等多个48 

因素的影响，应对精制多糖NMR谱图中所有可分析的化学位移进行归属分析，49 

“应解尽解”，并以此作为后续中间品鉴别和含量分析的依据。对于活化多糖、50 

衍生多糖、多糖蛋白结合物的NMR研究，则重点关注全工艺过程不同工艺步骤51 

对多糖分子特异糖单元或基团的影响。 52 

尽管多糖蛋白结合物中因载体蛋白的引入降低了多糖的核磁分辨率，同时53 

样品前处理可能使部分定量分析结果与多糖蛋白结合物实际情况存在差异，但54 

随着设备和分析方法等技术进步，采用现有NMR技术对多糖蛋白结合物的多糖55 
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抗原和杂质等进行定量研究具有可行性，建议结合产品特性、检测需求等，优56 

化试验条件以尽可能将NMR技术应用于多糖蛋白结合物的关键质量特性分析。 57 

此外，多糖结合疫苗部分质量特性研究及质量标准可通过 NMR 法或非58 

NMR 法等多种方法检测，如涉及，建议对不同方法所测结果进行比对分析。同59 

一样品采用NMR法的定量结果，可能与化学显色法和离子色谱法等有一定差异，60 

应对分析方法进行评估，确定方法适用性。 61 

表 1 核磁共振技术在多糖结合疫苗中的参考应用范围 62 

样品 

检测项目 

精制多糖和 

降解多糖 
活化多糖 衍生多糖 多糖蛋白结合物 

结构确证 + / / / 

鉴别试验（特异糖单元

或基团的定性分析） 
+ + + + 

多糖定量 + + + +/- 

特异糖单元或基团定量 + + + +/- 

产品杂质鉴别 + + + + 

产品杂质定量 + + + +/- 

工艺相关杂质鉴别 + + + + 

工艺相关杂质定量 + + + +/- 

多糖修饰度 / + + / 

注：+：适用；/：不适用；+/-：如适用则开展 63 
所有定量试验必须有特征性化学位移，且该位移信号可用于定量积分 64 
“多糖修饰度”不适用于精制多糖、降解多糖、多糖蛋白结合物 65 

 66 

2.核磁共振技术在多糖结合疫苗质量研究中的关注点 67 

2.1 多糖结构确证及解析 68 

细菌多糖抗原的生物合成受到基因调控、代谢调节等多因素影响，应采用69 

NMR 技术对精制多糖开展充分的结构解析，归属多糖端基区、环质子区和甲基70 

质子区等可明确分辨的谱峰化学位移。 71 

多糖结合疫苗生产工艺较为复杂、且存在破坏多糖抗原免疫表位的潜在可72 

能，需要加强中间产物多糖抗原化学结构的监测，重点关注不同工艺阶段中间73 

产物（降解多糖、活化多糖、衍生多糖、多糖蛋白结合物）各谱峰的化学位移74 

等变化，以及对可能出现的新特征性原子谱峰予以归属。 75 
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利用NMR技术开展多糖的结构解析时，原则上，建议综合应用一维核磁谱76 

图（如氢谱、碳谱、磷谱）、二维核磁谱图（如 1H-1H COSY、1H-1H TOCSY、77 

1H-1H NOESY 、1H-13C HSQC、1H-13C HMBC 等），整合分析各谱峰的化学位78 

移、积分数值、耦合裂分等信息，实现糖链谱图的谱峰指认和结构确认。但鉴79 

于多糖结合疫苗研发与生产中所用多糖抗原通常为已知结构物质，对于谱峰较80 

为分散的多糖，建议可结合文献报道核磁谱图，通过一维核磁谱图对比，实现81 

多糖结构与预期结构一致性的评价；对于一维核磁谱图各谱峰较为拥挤、重叠82 

的多糖，需根据多糖结构特点，采用合适的二维核磁谱图，实现糖链结构的完83 

整解析。 84 

2.2 鉴别试验 85 

NMR 技术可用于多糖及其降解物、活化多糖、衍生多糖等特异基团定性分86 

析的鉴别试验。可根据 1H NMR 中特征信号的化学位移、耦合裂分和积分数值87 

判断多糖结构特征，相关试验须明确特征性质子在多糖化学结构中的归属、相88 

对数量及其化学位移的范围。精制多糖的鉴别试验还应该关注特征质子区是否89 

有杂峰，并尽可能分析杂峰的归属。 90 

多糖NMR鉴别试验除上述对各种产物的型特异性鉴别外，还可用于生产用91 

菌株鉴定，可通过对多糖产物进行结构鉴别以辅助菌株鉴定。尤其是采用新来92 

源生产用菌株时，可采用NMR分析对多糖产物进行鉴别，以对生产用菌株的适93 

用性予以确认。 94 

2.3 多糖含量检测 95 

通常可采用 1H qNMR（quantitative NMR，定量 NMR）进行多糖含量分析。96 

进行含量检测时，应选择化学位移受其它信号干扰较小的质子，一般首选端基97 

质子，如端基质子不可用，则可以考虑其它含量稳定的、专属性强的特征性质98 

子。如多糖含有不完全修饰残基（如部分 O-乙酰化）则应该分别对多糖链和残99 

基定量，计算得出总多糖含量。 100 

2.4 特异糖单元或特异基团含量检测 101 

在化学位移明确且不受干扰的前提下，多糖常见的特异基团或特异糖含量102 

均可采用 1H qNMR 法定量，包括唾液酸、O-乙酰基、糖醛酸、氨基己糖、甲基103 

戊糖、核糖醇、丙酮酸等，具体情况需结合多糖结构进行分析。 104 
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部分特异基团分析可能存在挑战，如甘油特征谱峰与多糖谱峰信号重叠，105 

导致NMR法难以利用独立定量峰对甘油进行定量。鼓励利用氢谱中特征信号区106 

域的氢归属和积分数值，开展相关特异基团的定量，并提供合理性依据。 107 

2.5 多糖修饰度检测 108 

对于活化多糖和衍生多糖，应该关注经修饰后多糖的特异基团含量。通常109 

情况下，如果活化、衍生位点所含的氢质子信号满足用于积分定量的前提要求，110 

则可使用该积分定量对活化率、衍生率进行定量分析。 111 

2.6 产品相关杂质鉴别和定量 112 

NMR 技术可用于检测产品相关杂质，其更多应用于精制多糖产品相关杂质113 

研究。由于精制多糖多提取自细菌发酵产物，而细菌细胞壁含有多种形式的多114 

糖，部分杂质多糖可能残留在产品中，应根据风险评估结果进行定量分析，尽115 

可能对杂质多糖特征谱峰进行归属分析。 116 

如 C 多糖为肺炎球菌的细胞壁多糖，由于其分子大小与荚膜多糖类似，在117 

纯化过程中存在挑战，而残留的 C 多糖对多糖结合疫苗免疫原性存在潜在影响。118 

C 多糖特征性原子化学位移明确，可采用 1H qNMR 等进行定量分析，但需对该119 

方法的灵敏度予以重点关注。 120 

2.7 工艺相关杂质鉴别和定量 121 

多糖纯化过程中引入的试剂，如十六烷基三甲基溴化铵（Hexadecyl 122 

trimethyl ammonium bromide,CTAB）、乙醇等，可能在 1H NMR 谱图上呈明显123 

的谱峰，这些物质在一定含量范围可被检测。衍生过程中添加的连接子，在结124 

合和游离状态下的特征化学位移若有差异，可利用 NMR测定游离态连接子残留125 

量。对于不能采用一维 NMR 检测的杂质，鼓励采用二维 NMR 法。 126 

 127 

3.核磁共振技术方法学 128 

一般流程： 129 
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 130 
3.1 仪器设备及参数设定  131 

应根据检测目的选择和优化检测参数，其中核磁共振波谱仪的场强是重要132 

的影响参数，越高的场强意味着更高的灵敏度，有助于减少采集时间。对于定133 

量分析试验，一般建议 600 MHz 以上，同时可通过增加浓度、增加定量 NMR134 

法的扫描次数等方法增强信号。 135 

不同多糖及同一多糖不同中间产物的化学结构、溶解性质均存在较大差异，136 

将对NMR信号强度产生影响。因此，需要对各种不同性质的多糖抗原开展具有137 

针对性的核磁实验参数优化，以获得最佳的 NMR谱图采集效果。通常可对检测138 

弛豫延迟时间、温度、扫描次数等参数开展优化。另外，对于黏度较高的多糖，139 

可提高检测温度以降低样品黏度。 140 

核磁共振波谱仪应定期进行仪器性能确认，确认内容包括检测温度校正、141 

线性、分辨率以及信噪比等。 142 

3.2 内标物的选择依据 143 

内标是核磁共振谱图分析的重要依据。在进行定量核磁共振实验时，通常144 

将称定的样品溶于含内标的溶液中，通过比较样品和内标特征峰的积分面积完145 

成定量，因此内标的选择会对结果准确性产生很大的影响。在选定内标时，需146 

要注意以下几点：1.内标应当易于称量、易溶于所选用的氘代试剂，化学性质147 
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稳定且不与待测物发生反应；2.内标应结构简单，在核磁氢谱中最好具有单一148 

谱峰，且该谱峰应具有较高强度、适宜的峰宽；3.内标谱峰和待测物质谱峰基149 

线分离；4.内标物质量值应可溯源。 150 

3.3 核磁共振技术样品及样品关注点 151 

对于多糖抗原的结构解析和鉴别试验，制备样品时将一定质量充分干燥的152 

多糖溶解于氘代试剂（一般为重水或重水配置的缓冲液）中即可，要注意该检153 

测液中应包含化学位移定标的参考物质（如 TSP-d4 或 DSS-d6）。 154 

多糖普遍具有较好的水溶性，NMR 样品检测液的溶剂通常选用同位素氘纯155 

度大于 99%的重水，而不同多糖的溶解性存在差异，为了提高 NMR谱图信号的156 

强度，需尽可能提高多糖检测液的浓度。但随着多糖浓度提高，检测液黏度也157 

随之提高，不仅增加了样品配制的操作难度，还将降低谱图的分辨率，导致各158 

个谱峰的积分值存在较大误差，尤其对于定量核磁实验的开展造成不利影响。159 

多糖核磁检测液推荐浓度范围通常为 1-5 mg/mL，加入核磁管中检测液量约为160 

0.6mL。实际检测中，需结合不同多糖抗原在水中的溶解度，进一步确认最适161 

的多糖核磁检测液浓度，兼顾核磁信号强度和分辨率。此外，由于多糖水溶液162 

黏度相对较大，制样中易产生气泡影响谱图质量，样品在加入核磁管前可通过163 

适宜手段，如室温短时间离心、超声等手段去除核磁管内溶液中的气泡，以提164 

高核磁谱图质量。 165 

对于多糖抗原含量的定量分析，应称定待检多糖，并精密量取含一定浓度166 

内标物的氘代试剂溶解多糖，给予充分溶解时间以保证多糖的完全溶解。多糖167 

的水分含量对谱图质量及定量准确性存在潜在影响，称量过程中应尽可能保持168 

环境干燥，防止多糖吸潮。为保证称量准确性，一次称量多糖的重量建议不低169 

于 10mg，多糖溶液浓度具体视多糖结构、溶解度和多糖溶液黏度而定。 170 

除上述不同分析目的中对样品处理方式的关注点外，还需关注不同预处理171 

方式对产物分析结果可能产生的影响，具体如下： 172 

精制多糖、降解多糖、活化多糖、衍生多糖、多糖蛋白结合物均应采用冻173 

干产物进行检测，但冻干过程可能会去除易挥发杂质，应采用适宜的方法对冻174 

干前后杂质的残留情况予以确认。 175 
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对于活化多糖、衍生多糖及多糖蛋白结合物的分析方法适用性，应综合目176 

标检测物取样的可行性、冻干的可行性、溶解性和溶解后的稳定性予以评估。177 

结合物原液检测前如需进行浓缩、脱盐或在特殊溶液中检测，还应考虑上述步178 

骤及情况是否改变结合物分子的溶解性和关键质量属性，并判断所造成的变化179 

是否对定性和定量分析结果产生影响。 180 

3.4 核磁共振谱图处理和分析建议 181 

待测样品经预处理、制样、上样和核磁共振谱图采集后，需对各谱图进行182 

相应处理，包括傅立叶变换、相位校正和基线校正等步骤，可根据测试目的183 

（定性或定量分析）设置其它相关参数，以内标物的谱峰为参考峰确定待测物184 

谱峰的化学位移。在谱图处理中需根据谱图质量（如灵敏度和分辨率）和实验185 

目的（如定性和定量分析）调整优化相关参数。对于一维谱图，根据需要调整186 

参数 LB（line broadening）；对于二维谱图，根据需要调整充零（ZF，zero 187 

filling）和线性预测（LP，linear prediction）参数。 188 

一维氢谱的分析应至少包括谱峰的指认、谱峰的定性和（或）定量。对已189 

有文献谱图可供参考的多糖，其谱峰指认一般参考文献结果完成，对谱图进行190 

标峰或积分处理，可进行多糖定性或定量检测。 191 

对于一维氢谱较为复杂且暂无可参考文献的多糖，需结合二维谱图或其它192 

检测方法进行解析和谱峰的指认。谱图解析可优先指认氢（1H）化学位移，通193 

常结合一维 1H 谱和二维 1H-1H COSY、TOCSY、NOESY 谱图获得较完全的指194 

认；对于碳（13C）化学位移，一般可通过一维 13C和二维 1H-13C HSQC、HMBC195 

进行指认；对于磷（31P）化学位移，通常通过一维 31P 和二维 1H-31P 谱图进行196 

指认。 197 

3.5 质量标准的制定与方法验证要求 198 

鼓励将NMR分析方法纳入放行质量标准，质量标准的制定可参照《中华人199 

民共和国药典》、ICH Q6B 和国内外相关指导原则等，根据产品特点对生产工200 

艺、各阶段质量研究数据、批次放行检测结果及稳定性研究结果进行综合考虑。 201 

对于NMR用于不同检测项目标准限度的设定，应依据分析目的及工艺性能202 

等进行不同的侧重考虑。对于多糖鉴别试验，可根据特征质子的化学位移、耦203 

合裂分和积分数值等进行定性判断。对于特异糖单元和特异基团含量检测的质204 
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量标准，应根据分析方法、产品特性及检测项目实测值进行设定。对于修饰度，205 

除实测值外，应综合工艺目的考虑设定。对于杂质应根据残留限度和工艺性能206 

等设定。 207 

对于放行检测的核磁分析应参考现行版《中华人民共和国药典》中“分析208 

方法验证指导原则”要求开展相应的验证。对于结构确认等定性分析方法，应209 

当进行专属性和耐用性验证，专属性应考虑特征性原子化学位移的指认；对于210 

定量分析，应当进行专属性、线性、准确度、精密度、耐用性等方面的验证，211 

并具有可接受的信噪比；对于杂质等残留量测定类方法，除上述定量分析所需212 

的验证外，还需增加定量限和检出限的考察。在专属性方面，除了考虑特征性213 

原子化学位移的指认，还应该考察该化学位移是否受其它信号的干扰。 214 

 215 

4.检测报告 216 

核磁共振检测报告应符合检测报告的一般要求，需能体现完整的谱图分析217 

过程。对于定量分析，应提供完整的计算过程。包含但不限于以下几个方面的218 

内容： 219 

（1）设备信息：应包括核磁共振波谱仪的型号、场强、探头型号等信息。 220 

（2）测试参数：应包括脉冲程序、脉冲角度、扫描次数、弛豫时间、谱宽、221 

采集点数、检测温度等。 222 

（3）供试品配制：应提供氘代试剂及内标物质的名称、纯度、批号，内标223 

和样品称量、样品溶解及稀释过程。 224 

（4）结果分析：应针对谱图分析制定标准化流程和参数，以避免人为随机225 

操作带来的误差。 226 

对于定性分析，测试结果部分应至少包含氢谱，鼓励提供二维谱图，对于227 

含磷多糖鼓励提供磷谱；应标注多糖特征谱峰化学位移，并提供对各个特征谱228 

峰的归属、特征谱峰与规定化学位移或参比谱图一致的说明。参比谱图应采用229 

经验证的方法、代表性批次产品得出。 230 

对于定量分析，测试结果部分应至少包括定量内标浓度、用于定量的内标231 

特征谱峰归属及原子数、用于定量原子的特征谱峰的归属及该谱峰对应原子数、232 

积分范围及积分面积、用于定量的特征谱峰的信噪比。应提供标注有定量特征233 
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峰化学位移及积分面积、内标积分面积的原始谱图。结果计算部分，应提供明234 

确的计算公式及根据公式得出结果的计算过程。 235 

 236 
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